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Figyelem! A mérleg háztartási és privát célokra alkalmas, kereskedelmi/ipari (napi több száz vagy 
ezer) mérésre nem alkalmas. A mérleg egy műszer, benne érzékeny szenzorokkal. Ne tegye ki a 
mérlegét erős rázkódásnak, ne ejtse le, ne terhelje a méréshatáron túl!  
Óvja a szélsőséges hőmérsékletektől, páratartalomtól, tűző naptól, stb. A gondatlan használat 
legtöbbször utólag megállapítható és a garancia elvesztésével jár!  

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a mérleget.  

Megfelelő használat esetén hosszú éveken át fogja Önt megbízhatóan szolgálni ez a kis készülék.  

Üzembehelyezés: 

Nyissa ki a készülék alján található kis fedelet, Helyezzen bele 2 db AAA típusú elemet a polaritásnak 
megfelelően, ami az elemtartóban látható. A fedél visszahelyezése után tegye a mérleget stabilan egy 
vízszintes, sík felületre. 

Az LCD kijelző mellett található gombcsoport középső gombját megnyomva tudja bekapcsolni a 
készüléket. Az önkalibrálást követően a számláló 0.0 állásba áll, a mérleg használatra kész. 

A MODE gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt mértékegységet ami alapértelmezett állásban 
g = gramm. 

Választási lehetőségek:  

g = gramm 

oz = uncia 

gn = grain 

ct = karát 

A súly ráhelyezésével a mérés megkezdődik, minden hozzáadott anyag tömegét megjeleníti a mérleg. 
A legnagyobb pontosság elérése érdekében mindig a tálca közepén mérjen.  

Kikapcsolás: A mérleg automatikusan kikapcsol kb. 45 másodperc után. A középső gombbal szintén 
kikapcsolható.  

Tare funkció: A mérendő anyagok folyamatos adagolásakor a TARE gomb megnyomásával 
egyszerűen kinullázhatjuk a számlálót, ezáltal megkönnyítve a következő mérést. Ugyanezzel a 
funkcióval lehet a mérendő anyag tárolására használt edény súlyát is kinullázni, ehhez először üresen 
tegye rá az edényt a mérlegre, majd nyomja meg a TARE gombot, és a számláló 0-ra áll. 

 



 

Mennyiség számláló funkció:  

A mérleg alkalmas mennyiség kiszámítására súly alapján. 

Ehhez helyezzen a mérlegre 25,50,75, vagy 100 db-ot abból amit számolni szeretne. 

Miután a súly megjelenik, nyomja le és tartsa lenyomva a PCS feliratú gombot, amíg megjelenik az 
előzőleg tárolt mennyiség, utána a gombot engedje el. A MODE gombbal válassza ki a mérlegre 
rakott mennyiséget (25/50/75/100) majd nyugtázza a beállítást a PCS gomb megnyomásával. 
hozzáadáskor vagy elvételkor a mérleg a darabszámot fogja kiírni a kijelzőre, a MODE gomb 
megnyomásával a mérleg kijelzi a mérlegen lévő súlyt. 

A LIGHT feliratú gombbal a kijelző háttérvilágítása ki és bekapcsolható. 

Manuális újrakalibrálás: Figyelem! Csak a megfelelő kalibrálósúly birtokában végezze el 
körültekintően, hibás kalibrálással a mérleg pontatlan értékeket fog mutatni a későbbiekben. 

Az újrakalibrálást így végezheti el: Kapcsolja be a mérleget, majd nyomja meg hosszan az MODE 
gombot. A mérlegen megjelenik a villogó CAL felirat. Ekkor engedje fel az MODE gombot. Várjon 
néhány másodpercet, majd nyomja meg az MODE gombot egyszer, hogy a mérleg kalibrálja a 0-át. 
Ekkor a mérlegen megjelenik a villogó 1000.00 felirat, most tegye rá a az 1000g-os hitelesített súlyt. 
Várjon néhány másodpercet, majd nyomja meg az MODE gombot. A mérleg a PASS feliratot jelzi ki, 
majd kikapcsol. Vegye le a súlyt, a kalibráció befejeződött.  

 

 

 


